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JCSS技術的要求事項適用指針 

登録に係る区分：長さ 

校正手法の区分の呼称：一次元寸法測定器 

計量器等の種類：ノギス、ハイトゲージ、デプスゲージ、 

        マイクロメータ及び指示マイクロメータ 

 

序文 

 この技術的要求事項適用指針（以下「適用指針」という。）は、JCSSにおいて登録の要件として用

いるISO/IEC 17025に規定されている技術的要求事項の明確化及び解釈を次の適用範囲につい

て示すことを目的とする。 

 

１．適用範囲 

この適用指針は、JCSSにおける登録に係る区分「長さ」のうち一次元寸法測定器（ノギス、ハイ

トゲージ、デプスゲージ、マイクロメータ及び指示マイクロメータ）について定める。 

 

２．引用規格及び関連文書 

 次に掲げる引用規格及び関連文書は特に指定しない限り、原則としてその最新版を引用する。 

２．１ 引用規格 

ISO/IEC 17025（JIS Q 17025）:General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories（試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項） 

JIS Z 8103:計測用語  

ISO/IEC Guide 99:International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and 

associated terms (VIM)（国際計量計測用語－基本及び一般概念並びに関連用語(VIM)） 

ISO/IEC Guide 98-3:Uncertainty of measurement –Part3:Guide to the expression of uncertainty in 

measurement (GUM:1995)  

JIS B 7430:オプチカルフラット 

JIS B 7431:オプチカルパラレル 

JIS B 7502:マイクロメータ 

JIS B 7506:ブロックゲージ 

JIS B 7507:ノギス 

JIS B 7513:精密定盤 

JIS B 7517:ハイトゲージ 

JIS B 7518:デプスゲージ 

JIS B 7520:指示マイクロメータ 

JIS B 7536:電気マイクロメータ 

JIS B 7738:コイルばね－圧縮・引張試験機の検証 

 

２．２ 関連文書 

JCSS登録及び認定の一般要求事項（JCRP21） 

IAJapan測定のトレーサビリティに関する方針（URP23） 

JCSS技術的要求事項適用指針 長さ・波長計量器（JCT20101） 
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JCSS技術的要求事項適用指針 長さ・一次元寸法測定器 ・ブロックゲージ、各種長さ測定用校正

器で測定面が平面であるもの（光波干渉測定法による）（JCT20102） 

JCSS技術的要求事項適用指針 長さ・一次元寸法測定器 ・ブロックゲージ、各種長さ測定用校正

器で測定面が平面であるもの（比較測定法による）（JCT20103） 

JCSS不確かさの見積りに関するガイド 長さ 

 

３．用語 

この適用指針に使われている用語は ISO/IEC 17025、JIS Z 8103、ISO/IEC Guide 98、ISO/IEC 

Guide 98-3、JIS B 7430、JIS B 7431、JIS B 7502、JIS B 7506、JIS B 7507、JIS B 7513、JIS B 7517、

JIS B 7518、JIS B 7520、JIS B 7536 及び JIS B 7738 に規定されているものの他、次による。

 

常用参照標準： 

特定二次標準器に連鎖して校正された校正用標準器であって校正事業者の保有する最上

位の標準器 

ワーキングスタンダード： 

常用参照標準で校正されたブロックゲージ、測長機等であって、標準器として使用するもの 

校正用機器： 

校正に使用する常用参照標準及びワーキングスタンダード以外の校正に使用する機器 

各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの： 

ノギス校正用標準器、高さ測定用標準器等の段差ゲージ、マイクロメータ基準棒等で測定

面が平面であるもの 

 ノギス： 

JIS B 7507に定義するものの他、本尺のジョウが上下にスライドするものなどを含む。 

外側マイクロメータ： 

JIS B 7502に定義するものの他、測定面が平面でないものを含む。 

指示マイクロメータ： 

JIS B 7520に定義するものの他、インジケータ部のみのものを含む。 

 

４．参照標準 

４．１ 参照標準による校正範囲 

1) 校正対象機器 

校正対象機器は表 1 のとおりとする。 

なお、その他の機器については、認定センターに確認すること。 

 

表 1 校正対象機器及び校正範囲 

種類 校正対象機器 校正範囲 

ノギス 同左 1000 mm 以下 

ハイトゲージ ハイトゲージ、 

コイルばね用試験機 
1000 mm 以下 

デプスゲージ 同左 600 mm 以下 

マイクロメータ 外側マイクロメータ 500 mm 以下 

棒形内側マイクロメータ 500 mm 以下 

歯厚マイクロメータ 300 mm 以下 
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マイクロメータヘッド 25 mm 以下 

指示マイクロメータ 同左 

 

マイクロメータ部： 

100 mm 以下 

インジケータ部： 

    ±0.02 mm 

(注 1）指示マイクロメータで校正依頼者の指定がある場合は、マイクロメータ部のみ、又はインジケー

タ部のみの校正でも良い。 

(注 2）指示マイクロメータのインジケータ部が分割できるものは、インジケータ部と本体を組み合わせ

たものを校正対象とすること。 

(注 3）ノギスは、部分測定面接触誤差及び／又はスケールシフト誤差を校正対象とすること。 

(注 4）マイクロメータは、全測定面接触誤差を校正対象とすること。 

(注 5）コイルばね用試験機は、JIS B 7738 に規定する試験機の高さ測定装置を校正対象とすること。 

 

2) 校正範囲 

校正範囲は、原則として表 1 の範囲とする。 

ただし、技術的に妥当であると認められる場合は、上記の校正範囲を超えて、校正範囲の拡大

を行うことができる。 

(注 1) 校正範囲の拡大の方法は、技術的に確立された方法であり、範囲の拡大に伴う不確かさの評

価が可能な方法であること。 

(注 2) 校正範囲の拡大を行う場合は、校正方法の妥当性確認について記録すること。 

(注 3) 校正用ブロックゲージを保有する校正事業者は、密着(リンギング)したものを利用して校正を

行うことができる。ただし、その校正方法及び不確かさの評価方法を文書化すること。 

 

４．２ 常用参照標準の校正周期 

1) 常用参照標準の校正周期 

校正周期は校正実施日の翌月の一日から起算して、表 2 に示す校正周期以内であって、常用

参照標準の安定性が確認できる範囲内で校正事業者が定めるものとする。 

ただし、校正事業者が常用参照標準について定期的な検証を行うなかで、常用参照標準に異

常等が検出された場合は、校正周期の期間内であっても上位の参照標準による校正を受けなけ

ればならない。 

 

表 2 常用参照標準の校正周期 

常用参照標準 校正周期 

校正用ブロックゲージ 
2 年 

各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの 

633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置であって相

対標準不確かさが 1.5×10-6 未満のもの 
3 年 

633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置であって相対

標準不確かさが 1.5×10-6 以上で使用されるもの 
30 年 

(注) 必要な場合、常用参照標準の精度管理のために、常用参照標準とは別の標準器（ワーキング

スタンダードを兼ねても良い）を備え、定期的に常用参照標準と比較し常用参照標準の性能を

検証すること。 
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2) ワーキングスタンダードの校正周期 

上位標準となる常用参照標準の校正周期以内であること。 

 

４．３ 常用参照標準の具備条件 

1) 校正用ブロックゲージ又は各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるものの場合   

測定面に有害な突起、すり傷、錆などがなく、寸法の経年変化が微少か又はその変化率が既

知であること。 

2) 633 nm 実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置等の場合 

「JCSS 技術的要求事項適用指針 長さ・一次元寸法測定器 ・ブロックゲージ、各種長さ測定

用校正器で測定面が平面であるもの(光波干渉測定法による)」を参照のこと。  

3) ワーキングスタンダードの具備条件 

ワーキングスタンダードとして使用するための安定性を十分に保持し、不確かさの評価が可能

な機器であること。 

校正事業者は、ワーキングスタンダードを明確にし、校正方法、不確かさの評価方法を文書化

すること。 

 

５．設備 

1) 校正用機器及び設備の例を表 3 に示す。 

2) 校正用機器及び設備は、使用頻度、使用履歴、機器の特性等を考慮し実態に即した校正周期

又は点検周期を設定すること。 

 

表3 校正用機器及び設備の例  

名 称 仕 様 

基点調整用基準棒 

（マイクロメータ校正用） 

JIS B 7502 4.10 注記2に規定する寸法許

容差以内のもの 

ブロックゲージの付属品のホルダ及び平形

ジョウA形 

（ノギス、棒形内側マイクロメータ校正用） 

JIS B 7506の付属書に規定するもの 

電気マイクロメータ  

（棒形内側マイクロメータ校正用） 

JIS B 7536に規定する電気マイクロメータ 

測長機 

（マイクロメータヘッド校正用） 

目量 1 m、器差± 1 mのもの 

温度計 

（室温及び定盤温度のモニター用） 

最小目盛0.5 ℃のもの 

 

精密定盤 

（デプスゲージ、ハイトゲージ校正用） 

JIS B 7513に規定する1級以上のもの 

オプチカルフラット又はオプチカルパラレル 

（マイクロメータ測定面点検用） 

JIS B 7430 又は JIS B 7431の2級以上の

もの 

温度ならし用定盤  突起やバリ等のない鋳鉄製又は石製のも

の 

標準器・被校正物取付具 － 

測定面手入れ用具 － 
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温度・湿度記録計 

（現地校正の場合、事前調査及び校正実施中

の環境条件検証に用いる。） 

 

温度計の仕様 

U(k=2)＝0.5 ℃ 

記録範囲 10 ℃～30 ℃ 

湿度計の仕様   

記録範囲 30 ％～80 ％ 

（注）使用する機器、設備及び必要な仕様は、校正事業者の校正方法及び実現しようとする不

確かさによって異なる。 

 

６．計量トレーサビリティと校正 

 校正結果の正確さ又は有効性に影響を与える校正用機器は「IAJapan 計量トレーサビリティに関

する方針」に定める方針に従うこと。原則として、校正中の近傍温度又は一次元寸法測定器（ノギ

ス、ハイトゲージ、デプスゲージ、マイクロメータ及び指示マイクロメータ）の温度を測定する温度計

及び温度に関わる不確かさの評価に用いる温度計はこれに該当する。 

（注）該当機器は、校正システム、実現しようとする不確かさ、保有する校正用機器及び設備などに

よって異なる。 

 

７．施設及び環境条件   

７．１ 施設 

恒久的な施設であること。現地校正又は出張校正等で恒久的な施設以外の場所で校正を実施

する場合は、７．２環境を参考にして校正室の環境条件について文書化すること。 

 

７．２  環境 

校正室の環境は、的確に管理され、定期的な環境測定を行うこと。 

校正を行う施設は、高性能の恒温・恒湿空調は特に必要としないが、面積に余裕があり、温湿

度の変動が少なく、直射日光、有害な雰囲気、塵埃の発生や侵入、校正を妨げる振動等から遮断

されている必要がある。望ましい気温、湿度等の条件の例を次に示す。 

1) 校正室の気温 

18 ℃～25 ℃の範囲で、校正作業中の温度変化率が 1 ℃/h 以下であること。 

2) 校正室の湿度 

相対湿度が 50 ％±30 ％以内であること。 

3) 校正室の振動 

校正結果に有害な影響を与えない程度であること。 

 

８．方法の選定、検証及び妥当性確認 

1) 校正方法は技術的に確立された公知の方法であること。 

2) JIS規格（２．１項 引用規格）に記載がある場合、参考にすることが望ましい。 

3) 校正手順書は申請範囲をすべて網羅し、具体的かつ詳細に記載されていること(機器の操作方

法だけでなく校正方法、校正手順、校正作業上の注意等を記述すること。)。 

4) 校正測定能力の測定不確かさを現出する校正手順書をはじめ、校正対象機器全てを網羅する

校正手順書を文書化すること。 

5) 校正事業者は校正依頼者との合意による校正方法（校正手順書によらない場合）で校正を行う

場合には、あらかじめその実施方法を文書化し、校正を実施するための詳細仕様について校

正証明書に必要な記述を付し、その場合の不確かさを評価し記載すること。 
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９．校正測定能力及び測定不確かさ 

９．１ 校正測定能力の測定不確かさ 

1) 校正事業者は使用する設備、校正用機器、校正を実施する場所の環境条件及び自らの技術能力

の範囲（登録事業として行う部分において）で実現できる最も小さい測定不確かさ（校正測定能力

の測定不確かさ）を拡張不確かさとして、申請書に記載すること。 

2) 校正測定能力の測定不確かさに関しては、「JCSS登録及び認定の一般要求事項（JCRP21）」の

校正測定能力の測定不確かさに関する方針を満足すること。 

3) 校正測定能力の表記方法については、16.登録申請書別紙の記載事項を参照のこと。 

（注）校正測定能力の定義は、「JCSS登録及び認定の一般要求事項（JCRP21）」を参照のこと。 

 

９．２ 測定不確かさの評価 

1) 校正事業者は、申請する校正測定能力の測定不確かさを評価するために測定不確かさに重大に

寄与する各要因とその根拠を抽出し、統計処理すること。 

2) 校正事業者は、校正測定能力の測定不確かさを決定し、評価手順を文書化すること。 

3) 測定不確かさの評価手順書は、最新の状態に維持され、全ての校正従事者が利用可能な状態に

あること。 

4) 測定不確かさ評価にあっては、引用規格及び関連文書に準拠して評価することが望ましい。 

5) 拡張不確かさは、信頼の水準約 95 %に対応する区間とする。なお、有効自由度が十分に大きい

場合、包含係数k=2を採用する。 

 

１０．サンプリング 

特になし。 

 

１１．校正品目の取扱い 

校正品目の劣化、損失又は損傷を防止するため、校正品目は校正関係者以外の者が触れるこ

とのできない施設又は保管庫に保管することが望ましい。 

 

１２．結果の報告（校正証明書） 

 校正結果については、次の事項を考慮し校正証明書に説明を明記すること。校正証明書の記載

例を別添１に示す。 

1) 使用した標準器の識別を記載すること。 

2) 校正結果の定義、算出式等を記載すること。 

 （例：校正結果＝測定器が示す値－標準器が示す値） 

3) 必要な場合、校正条件を記載すること。 

4) 熱膨張係数を記載する場合は、数字の根拠を確認したうえで、説明を記載すること。 

 

１３．要員 

特になし。 

 

１４．外部から提供される製品及びサービス 

特になし。 
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１５．結果の妥当性の確保 

 校正結果の妥当性を監視するため、「IAJapan技能試験及び/又は技能試験以外の試験所間比較

への参加に関する方針（URP33）」に従うこと。 

 校正技術能力の実証においては、原則として以下を考慮して技能評価の実施水準を決定すること。 

(1) 誤差が長さに依存するか否かを適切に判断するために、登録（申請）された校正範囲を網羅す

る3水準以上の測定ポイントを選定する。ただし、校正原理上不要であることが説明できる場合

や比較器物の準備が非常に困難である場合等の事情がある場合はこの限りではない。 

(2)評価水準の最大点は、校正範囲上限の80 %以上のポイントとする。 

(3)複数の校正範囲が申請（登録）されており、校正装置や必要な校正技術能力が同じである場合

は、1つ以上の校正範囲を選択する。校正装置や必要な校正技術能力が異なる場合は、いずれ

も確認できるように複数の校正範囲を選択する。選択した各校正範囲に対して(1)及び(2)を適用

する。 

(4)登録校正範囲全体の技術能力を継続的に評価できるよう、評価毎に実施内容（測定ポイント

等）を変更することが望ましい。 

 

１６．登録申請書別紙の記載事項 

別添２に登録申請書別紙の記載事例を示す。 

 

１７．その他 

特になし。 
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別添  校正証明書の記載例
 

 

 

 総数○○頁のうち○○頁                                                       

証明書番号○○○○○○         

 

校 正 証 明 書 

 

依 頼 者 名                 ○○○○株式会社 

住 所                 ○○県○○市○○町 1-2-34 

品 名 及 び 数 量                 外側マイクロメータ   1 個 

                            ノギス          1 個 

測 定 範 囲                 外側マイクロメータ   0～25 mm  

                            ノギス          150 mm   

機 器 番 号                 外側マイクロメータ   5678       

                            ノギス           9101     

製 造 者 名                 □□□□株式会社 

校 正 項 目                  指示誤差 

校 正 方 法                 当社「長さ計校正手順書」による 

校 正 に 用 い た 標 準 器                 常用参照標準      

校正用ブロックゲージ：No.4321 （外側マイクロメータ） 

校正用ブロックゲージ：No.3214 （ノギス）   

校 正 実 施 場 所   当社○○○校正室 

校 正 室 の 環 境 条 件                 温度 23 ℃±2 ℃､ 湿度 50 %±30 % 

校 正 年 月 日                 ○○○○年○○月○○日 

 

校正の結果は○○頁のとおりであることを証明します。 

 ○○○○年○○月○○日 

                   □□県□□市□□町五丁目６－７８ 

                                 株式会社 ABCD 計測センター 

                                              センター長   ◇◇ ◇◇ 

 

（注）校正証明書の記載事項に関する規定及び記載文例は、「JCSS 登録及び認定の一般要求事項」を参照のこと。 

 

標章／登録番号又は 

認定シンボル／認定識別 
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総数○○頁のうち○○頁                                                 

証明書番号○○○○○○  

   

校 正 結 果 

 

１．外側マイクロメータ （No.5678） 

校正の不確かさ   拡張不確かさ 信頼の水準約 95 ％（ｋ = 2） 3 m 

標 準 温 度     20 ℃ 

熱膨張係数 1)    11×10-6  Ｋ-1 

                                                 

測定範囲 

 

目量又は 

最小読取値 

 

各 測 定 長 の  

指示誤差（全測定面接触誤差）2) 

 

備 考 

1 

(mm) 

3.5 

(mm) 

5 

(mm) 

16.25 

(mm) 

25 

(mm) 

0～25  mm 0.01 mm 0 m 0 m 0 m +1 m 0 m  

 

２．ノギス （No.9101） 

校正の不確かさ   拡張不確かさ 信頼の水準約 95 ％（ｋ = 2） 0.05 mm 

標 準 温 度      20 ℃ 

熱膨張係数 1)     11.5×10-6 Ｋ-1 

                                                 (単位 mm) 

測定範囲 

0～150 mm 

最小読取値 

0.05 mm 

各 測 定 長 の 指示誤差 2)  

備 考 20 

(mm) 

50 

(mm) 

100 

(mm) 

150 

(mm) 

部分測定面接触誤差 

（外側測定） 
0.00 -0.05 0.00 +0.05 

 

スケールシフト誤差 

（内側測定） 
0.00   0.00 0.00 -0.05 

 

    

注 1) 熱膨張係数は実測値ではなく、製造者から提供された値である。  

注 2) 指示誤差は、測定器が示す値から標準器が示す値を引いた値である。  

以上 

 

 

 

 

 

（注）２頁目以降には標章又は認定シンボルを付しても付さなくても良い。ただし、登録の対象とならないデータ

のみが記載されている頁には標章又は認定シンボルを付してはならない。 

 

標章／登録番号又は 

認定シンボル／認定識別 
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別添 2 登録申請書別紙の記載例 

 

様式第８１ 別紙 

 

登録に係る区分：長さ 

恒久的施設で行う校正 

校正測定能力 

校正手法の区分の呼称 種類 校正範囲 

拡張不確かさ 

（信頼の水準約95 %） 

Ｌは呼び寸法(mm) 

一次元寸法測定器 

マイクロメータ 

75 mm 以下 ○○ m 

75 mm 超 150 mm 以下 ○○ m 

150 mm 超 225 mm 以下 ○○ m 

225 mm 超 300 mm 以下 ○○ m 

ノギス 1000 mm 以下 (○○＋Ｌ/○○) mm 

指示マイクロメータ 
マイクロメータ部 

50 mm以下 ○○ m 

50 mm超 

100 mm以下 
○○ m 

インジケータ部 ±0.02 mm ○○ m 

  

 （注）登録申請書には、申請者の実現できる最良の数値だけが校正測定能力の測定不確かさとして記載されている

ので、校正対象機器毎（マイクロメータの場合の例：外側マイクロメータ、棒形内側マイクロメータ、歯厚マイク

ロメータ、外側マイクロメータについては、測定面の形状の違い毎等）、ワーキングスタンダードを使用した場

合、密着（リンギング）を行う場合等、実際に校正事業を行う場合に必要となる校正方法の違い毎に、校正マ

ニュアルを作成し、それぞれについて不確かさの評価を行い、社内規程中の校正事業の範囲に明記するこ

と。また、社内規程には、校正事業の範囲、校正方法及び校正対象を明記すること。 
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今回の改正のポイント 

・組織改編に伴う名称の変更等 

 

以上 


